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Einstellungen Kopplung zu Sidexis 4 (ab ivoris 8.1.86.x) 

1. Voraussetzungen  

2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho 

3. Erforderliche Einträge in ivoris®analyze 

4. Erforderliche Einträge in Sidexis 

5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an Sidexis 

6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an Sidexis 

7. Test Bildübergabe an ivoris® analyze 

8. Fehlermöglichkeiten 

1. Voraussetzungen 

Á  ivoris® dent, ivoris® ortho, ivoris® analyze müssen installiert sein 

Á ĂSidexisñ muss installiert sein 

 

 

2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho 

Á wählen Sie den Men¿punkt ĂEinstellungenñ Ą ĂKopplungenñ Ą ĂProgrammeñ 

Á wªhlen Sie nun im Reiter ĂDigitales Rºntgenñ bei Proprietªre Kopplung ĂSidexisñ aus 

Á übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á passen Sie ĂSERVERNAMEñ und ĂFREIGABEñ entsprechend an 

Á Trägt man den Programmpfad zu ĂSidexisñ nicht ein, wird nur der Patient und 

Röntgenauftrag an ĂSidexisñ übergeben, ohne dass ĂSidexisñ geöffnet wird. 

Á Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris® analyze übernommen. 



 

3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze 

  

Á wählen Sie den Menüpunkt ĂEinstellungenñ Ą ĂAllgemeinñ Ą ĂKopplungenñ Ą 

ĂProgrammeñ 

 

Á übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á passen Sie ĂSERVERNAMEñ und ĂFREIGABEñ entsprechend an 

 

Á Trägt man den Programmpfad zu ĂSidexisñ nicht ein, wird nur der Patient und der 

Röntgenauftrag an ĂSidexisñ übergeben, ohne dass ĂSidexisñ geöffnet wird.  

 

Á Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris® übernommen. 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

4. Erforderliche Einträge in Sidexis 4 

 

Á öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad rechts oben)  

  

Á wählen Sie unter ĂAllgemeine Einstellungenñ den Punkt ĂMehrplatzñ und tragend Sie den 

entsprechenden Pfad ein (ĂSERVERNAMEñ entsprechend ersetzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Á wählen Sie unter ĂAllgemeine Einstellungenñ den Punkt ĂKommunikationspartnerñ, 

Á wählen Sie ĂHinzufügenñ und tragen Sie unter "Mailbox-Dateiñ den entsprechenden 

Pfad ein (für Ivoris: \\Servername\pu_cktwhealth\Transfer\siomout.sdx) 

Á markieren Sie Patientendatenbank und Bildtausch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Á Bitte den Parameter "Patientennamen in Bildnamen integrieren" nicht setzen!  

 

Á ĂSidexisñ muss neu gestartet werden  

 

Á die einzutragenden Pfade sind von der Programminstallation und der 

Netzwerkeinrichtung abhängig und können sich von den obigen Angaben unterscheiden 

 

Á Es ist mºglich in den Optionen f¿r den Partner unter ĂPer Programmwechsel erreichbar" 

ivoris als Partnerprogramm einzugeben. (Pfad: C:\Program Files 

(x86)\praxisupgrade\Instances\CKTWHEALTH\DentalSoftware\STOMAWIN\frwin.exe 

viaconfig, Fensterklasse: ivoris analyze) Bei der Bildübergabe von ĂSidexisñ an ivoris® 

analyze wird dann sofort ivoris® analyze aufgerufen und das Bild übernommen. In 

ivoris® analyze muss dann unter ĂEinstellungenñ Ą ĂAllgemeinñ Ą ĂKopplungenñ Ą 

ĂProgrammeñ unter ĂSidexisñ die Option ĂBild sofort ¿bernehmen" gesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Test Patientenübergabe von ivoris® ortho, ivoris® dent an ĂSidexisñ 

  

Á klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Á mit ĂOKñ wird der Patient an ĂSidexisñ übergeben, ĂSidexisñ geöffnet und der Patient 

angemeldet 

(wurde der Programmpfad von ĂSidexisñ in den Programmparametern nicht eingetragen, 

wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an ĂSidexisñ 

übergeben, ĂSidexisñ aber nicht geöffnet)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an ĂSidexisñ  

  

Á klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mit ĂOKñ wird der Patient an ĂSidexisñ übergeben, ĂSidexisñ geöffnet und der Patient 

angemeldet.  

(wurde der Programmpfad von ĂSidexisñ in den Programmparametern nicht eingetragen 

und der Schalter ĂSIDEXIS sofort startenéñ nicht gewählt, wird nur der aufgerufene 

Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an ĂSidexisñ übergeben, ĂSidexisñ aber 

nicht geöffnet)  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Test Bildübergabe von Sidexis an ivoris® analyze 

  

Á aufgerufenes Bild ¿ber den Karteireiter Werkzeuge und den Schalter ĂBild an 

Kommunikationspartner sendenñ ¿bergeben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Á Bild ¿ber den ĂBriefumschlagñ in der unteren Statuszeile von ivoris® analyze öffnen und 

zu markierende Bilder importieren  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


